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UREASAtest 50

EAN kod: 8595635304132
Katalogové €islo: Ut0050

Velikost baleni: 50 testd

Skladovani: 2-8 °C

Vyrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Informace o vyrobku:

UREASAtest 50 je diagnostické médium pro rychly priikaz uredzové aktivity Helicobacter pylori v
bioptickém vzorku tkané Zaludecni sliznice. Vlivem uredzové aktivity vétSiny kmen0 H. pylori dochazi
k hydrolyze mocoviny za vzniku amoniaku. Vznikajici amoniak se zachycuje v médiu a méni jeho pH.
Zvysena alkalita média je indikovana zménou zbarveni pH indikatoru z barvy Zluté na cervenou.

° Vysledek reakce se odecitd za 1 a za 3 hodiny.

Slozeni testu:

Nadobka eppendorf s diagnostickym médiem obsahujici pH indikator 50 ks.
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° Stojanek na nadobky 1 ks.
° Pracovni protokoly.

Pracovni postup:

1. Pro vysSetfeni odeberte z baleni pouze potfebny pocet nddobek s diagnostickym médiem a zbytek

baleni ihned vratte do chladnicky!
Do nadobky oznacené Cislem vzorku a obsahujicim diagnostické médium vlozte biopticky vzorek

tkané Zaludecni sliznice a nadobku uzavrete. Postupujte aseptickym zplsobem.
3. Nadobku se vzorkem inkubujte pfi laboratorni teploté.
4. Vysledek odectéte po 1 a 3 hodinach.

2.

Hodnoceni testu:

Negativni reakce: nedoslo k barevné zméné a roztok zistal Zluty.
. Pozitivni reakce: doslo k barevné zméné a roztok je Cerveny.
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Upozornéni:
° VySetfeni uredzové aktivity je vhodné pouze jako doplnikovy test pro kultivacni nebo mikroskopické
vySetreni.
° Po vloZeni vzorku je nutno nadobku uzavfit, aby nedoslo k Uniku amoniaku pfipadné k ovlivnéni
vedlejsiho vzorku.

Skladovani a expirace:

° Test skladujte v suchu pfi teploté +2 az +8 °C.
° Pfi dodrzeni téchto podminek je expirace 12 mésicll od data vyroby.

Exportovano 24. 4. 2024 Stranka 2/ 2



